
     Den Akku entfernen 

  Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden 
kann.

     1  Um den Akku komplett zu entladen, nehmen Sie das Handstück aus 
dem Ladegerät, schalten die Sonicare ein und lassen sie laufen, bis sie 
zum Stillstand kommt. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die 
Sonicare nicht mehr einschalten können.

       2  Stecken Sie einen (Standard)-Schraubendreher in den Schlitz an der 
Unterseite des Handstücks. Drehen Sie den Schraubendreher gegen 
den Uhrzeigersinn, um die Bodenabdeckung zu lösen. 

       3  Halten Sie das Handstück kopfüber und drücken Sie den Schaft nach 
unten, um die internen Komponenten des Handstücks zu lösen.

       4  Stecken Sie den Schraubendreher neben den Akkuverbindungen 
unter die Platine und drehen Sie ihn, bis die Verbindungen 
zerbrechen. Nehmen Sie die Platine heraus und lösen Sie den Akku 
aus der Plastikhalterung.

     Garantie und Kundendienst

  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen 
Sie bitte die Philips Website www.philips.com oder setzen Sie sich mit 
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer 
siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler. 

   Garantieeinschränkungen

  Die folgenden Geräteteile/Schäden unterliegen nicht den Bedingungen der 
internationalen Garantie:

    Bürstenköpfe
    Schäden durch Missbrauch, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit, 
Manipulation oder Reparatur durch Unbefugte.
    Normale Abnutzungserscheinungen wie abgeschlagene Stellen, Kratzer, 
Abschürfungen, Verfärbungen oder Verblassen.

-
-

-
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